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ESCLARECIMENTO 1

CHAMAMENTO PÚBLICO
[bookmark: Texto33]SELEÇÃO COM DISPUTA NA FORMA ABERTA PELO PROCEDIMENTO REMOTO Nº 43/2025

	Processo nº 00928/2025 –SCs 042027 e 042044
	Critério: Econômico pelo Menor Preço

	Abertura: 29/04/2025
	Horário: 10h

	Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 Brasília (DF). Fone: (61) 3317-9891 – E-mail: processodeselecao@cni.com.br




		PERGUNTA 1: “Considerando que a força g é a medida universal e científica de centrifugação, podemos considerar que uma centrífuga que alcança 25.000g -que atende à especificação requerida) e 16.000 rpm (provável diferença ao solicitado devido à diferença no raio do rotor) será aceita visto que a força g que fornece uma medida uniforme da aceleração centrífuga, permitindo comparações consistentes entre diferentes centrifugas e experimentos. RPM, por outro lado, pode variar dependendo do tamanho do rotor e da distância dos tubos ao eixo de rotação? Assim, dois equipamentos diferentes com a mesma RPM podem gerar forças centrífugas diferentes”.






		RESPOSTA 1: O equipamento em questão poderá ser aceito. Pode considerar a especificação da força G para descrição do equipamento, relacionando à velocidade máxima, em rpm, dependendo do rotor.







Brasília - DF, 24 de abril de 2025.
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